LAMPIRAN




A.1. Tabel Perhitungan Ralat Densitas Obyek li
{ Nilai fog dasar film sebesar 0.09)
Tabel A.1.1. Kondisi Penyinaran 50 kV 40 mAs

| radiograf [ d1. [ d2 d3 di-fog | d2-fog | d3-fog [ mean d [ standev

NON GRID NON AG 0.11 0.1 0.11 0.02 0.02 0.02 0.02 0
Grid 6:01 0.09 0.09 0.09 0 0 0 Q 0
10:01 0.09 0.09 0.09 0 0 0 0 0

12:01 0.09 0.09 0.08 0 0 0 0 0

CELAH S5cm 0.13 0.13 0.14 0.04 0.04 0.05 0.04 0.01
UDARA 10 cm 0.1 0.11 0.11 0.02 0.02 0.02 0.02 0
15 cm 0.09 0.10 0.09 0 0.01 0 0.00 0.01

20cm 0.10 0.10 0.10 0.01 0.01 0.01 0.01 0

25 cm 0.09 0.09 0.09 0 0 0 0 0

30 cm 0.08 0.09 0.09 0 0 0 0 0

Tabel A.1.2. Kondisi Penyinaran 60 kV 40 mAs

| radiograf d1 d2 d3 difog | d2-fog | d3-fog | mean d | standev

NON GRID NON AG 1.11 1.11 1.12 1.02 0.02 1.03 0.69| 0.58026
Grid 6:01 0.08 0.09 0.09 0 0 0 0 0
10:01 0.08 0.09 0.09 0 0 0 0 0

12:01 0.10 0.10 0.10 0.01 0.01 0.01 0.0 0

CELAH 5¢cm 0.73 0.73 0.74 0.64 0.64 0.65 0.64 0.01
UDARA 10 cm 0.81 0.60 0.60 0.52 0.51 0.51 0.51 0.01
15 cm 0.39 0.39 0.38 0.30 0.30 0.29 0.30 0.01]

20 cm o 0.33 0.33 0.33 0.24 0.24 0.24 0.24 0

25¢em 0.21 0.22 0.21 0.12 0.13 0.12 0.12 0.01

30 cm 0.17 0.16 0.17 0.08 0.07 0.08 0.08 0.01

Tabel A.1.3. Kondisi Penyinaran 70 kV 40 mAs

[ radiograf |  d1 d2 d3 | di<fog | d2-fcg | d3-fog | mean d [ standev

NON GRID NON AG 1.24 1.24 1.25 1.15 1.15 1.16 1.15 0.01
Grid 6:01 0.12 0.13 0.13 0.03 0.04} - 004 0.04 0.01
10:01 0.10 0.10 0.10 0.01 0.01 0.01 0.01 0

12:01 0.10 0.10 0.10 0.01 0.01 0.01 0.01 0

CELAH 5cm 1.57] - 1.59 1.57 1.48 1.50 -1.48]- 1.49 0.01
UDARA 10 cm 1.33 1.36 1.36 1.24 1.27 1.27 1.26 0.02
15 cm 1.24 1.23 1.24 1.12 1.14 1.15 1.14 0.02

20 cm 1.02 1.02 1.03 0.93 0.93 0.94 0.93 0.01

25cm 0.72 0.73 0.73 0.63 0.64 0.64 0.64 0.

30 cm 0.55 0.55 0.54 0.46 0.46 0.45 0.48 0.01




Tabel A.1.4. Kondisi Penyinaran 80 kV 40 mAs

[ radiograf | d1 d2 d3 di-fog | d2-fog | d3-fog | mean d [ standev
NON GRID. NON AG 2.02 2.04 2.03 1.93 1.95 1.84 1.94 0.01
Grid 6:01 0.18 0.18 0.19 0.09 0.09 0.10 0.09 0.01
10:01 0.10 0.10 0.10 0.01 0.01 0.01 0.01 0
12:01 0,10 0.10 0.10 0.01 0.01 0.01 0.01 0
CELAH 5cm 2.01 2.03 2.03 1.92 1.94 1.94 1.93 0.01
UDARA 10 em 1.80 1.81 1.83 1.71 1.72 1.74 1.72 0.02
15 cm 1.76 1.77 1.76 1.67 1.68 1.67 1.67 0.01
20 cm 1.54 1.54 1.55 1.45 1.45 1.46 1.45 0.01
25 cm 1.25 1.25 1.26 1.16 1.16 1.47 1.186 0.1
30 cm 1.08 1.09 1.10] . 1.00 1.00 1.01 1.00 0.01
Tabel A.1.5. Kondisi Penyinaran 90 kV 40 mAs

|_radiograf [ d1 d2 d3 | di-fog | d2-fog | d3-fog | mean d | standev
NON GRID NON AG 2.21 2.22 223 2.12 2,13 2.14 2.13 0.01
Grid 6:01 0.72 0.74 0.72 0.63 0.65 D.63 0.64 0.01
10:01 0.29 0.28 0.29 0.20 0.19 0.20 0.20 0.01
12:01 0.26 0.25 0.26 0.17 0.16 0.17 0.17 0.01
CELAH 5cm 2.20 220 2.21 2.1 2.11 212 211 0.01
UDARA 10 em 1.96 1.97 1.97 1.87 1,88 1.88 1.88 0.01
15 em 2.06 2.06 2.06 1.97 1.97 1.97 1.97 0
20 cim 1.89 1.90 1.94 1.80 1.81 1.85 1.82 0.03
25¢cm 1.63 1.64 1.65 1.54 1.55 1.56 1.55 0.01
30 cm 1.54 1.5 1.52 1.45 1.41 1.43 1.43 0.02

Tabel A.1.8. Kondisi Penyinaran 100 kV 40 mAs
| radiograf [ d1 d2 d3 difog | d2-fog | d3-fog | mean d | standev
NON GRID NON AG 2.23 2.23 223 2.14 2.14 214 2,14 0
Grid 6:01 1.15 1.15 1.16 1.08 1.06 1.07 1.08 0.01
10:01 0.44 0.45 0.45 0.35 0.36 0.36 0.36 0.01
12:01 0.42 0.40 0.44 0.33 0.31 0.35 0.33 0.02
CELAH 5¢cm 228 2.29 2.29 2.20 2.20 2.20 2.20 0
UDARA 10 cm 2.10 210 2.09 2,01 2.01 2.00 2.01 0.01
15 cm 2.16 2.17 217 2.07 2,08 2.08 2.08 0.01
20cm - -2.06 2.08} 2.08 1.97 1.99] 199 - 1.98] - 0.01
25¢cm 1.82 1.82 1.83 1.73 1.73 1.74 1.73 0.01
30 cm 1.64 1.65 1.64 1.55 1.56 1.55 1.55 0.0




Tabel A.1. 7. Kondisi Penyinaran 110 kV 40 mAs

| radiograf | d1 d2 d3 | di-fog | d2-fog | d3-fog | mean d [ standev
NON GRID NON AG 2.31 2.31 2.29 2,22 222 2.20 2.21 0.01
Grid 6:01 2.24 2.24 2.25 2.15 2.15 2.18 215 0.01
10:01 2.25 2.25 2.28 2.16 2.18 217 2.16 0.01
12:01 2.31 2.31 2.30 222 222 2.21 2.22 0.01
CELAH 5cm 2.41 2.41 2.41 2.32 2,32 2.32 2.32 0
UDARA | 10cm 2.30 240 230 2.21 2.31 2.21 2.24 0.06
15 cm 2341 " 235 2341 225 2.26|- 225 2.25 0.01
20em | 2.31 2.31 2.31 222 2.22 2.22 2,22 0
25cm 2.19 2.19 2.18 210 2.10 2.09 2.10 0.01
30 cm 2.23 2.23 2.23 2.14 2.14 214 214 0
Tabel A.1. 8. Kondisi Penyinaran 120 kV 40 mAs

| radiograf [ di1 d2 d3 | di-fog | d2-fog | d3-fog [ mean d [ standev
NON GRID NON AG 2.35 2.35 2.34 2.26 2.26 225 2.26 0.01
Grid 6:01 232 2.32 2.32 2.23 2,23 2.23 2.23 0
10:01 2.25 2.26 2.25 -2.16 2.17 2.18 '2.16 0.01
12:01 2.30 2.30 2.31 2.21 2.21 222 2.21 0.01
CELAH 5¢cm 2.41 2.42 2.42 2.32 2.33 2.33 2.33 0.01
UDARA | 10cm 2.39 2.38 2.38 23 2.29 2.29 2.29 0.01
15cm 2.35 2.35 2.35 2.26 2.26 2.28 2.26 0
20 cm 2.30 2.40 2.30 2.21 2.31 2.21 2.24 0.08
25 cm 2.33 2.32 2,32 2.24 223 2.23 2.23 0.01
30 ecm 228 2.28 228 219 2.19 2.19 219 0

A.2. Tabel Perhitungan Ralat Densitas Obyek |

( Nilai fog dasar film sebesar 0.09 )

Tabel A.2.1. Kondisi Penyinaran 50 kV 40 mAs
| radiograf d1 d2 d3 difog | d2-fog | d3-fog | mean d | standev
NON GRID NON AG 0.30 0.29 0.28 0.21 0.20 0.20] 0.20333( 0.00577
Grid 6:01 0.09 0.09 0.09 0 0 0 0 0
10:01 0.08 0.09 0.09 0 0 G 0 Q
12:01 0.09 0.09 0.08 0 0 0 0 0
CELAH 5cm 0.14 0.15 0.15 0.05 0.06 0.06 0.06 0.01
UDARA 10 cm 0.11 0.11 0.11 0.02 0.02 0.02 0.02 0
15 cm 0.09 0.09 0.10 0 a 0.01 0.00 0.01
20 cm 0.11 0.11 0.11 0.02 0.02 0.02 0.02 0
25cm 0.09 0.09 0.09 0 0 0 0 0
30 cm 0.08 0.08 0.09 -0.01 -0.01 0 -0.01 0.01




Tabel A.2.2. Kondisi Penyinaran 60 kV 40 mAs

| radiograf | 41 d2 d3 di-fog | d2-fog | d3Ffog | mean d [ standev
NON GRID NON AG 1.13 1.15 1.12 1.04 1.06 1.03 1.04 0.02
Grid 6:01 0.13 013 0.13 0.04 0.04 0.04 0.04 0
10:01 0.10 0.10 0.10 0.01 0.01 0.01 0.01 0
12:01 0.10 0.10 0.10 0.01 0.01 0.01 0.01 Q0
CELAH 5cm 0.85 (.86 0.86 0.76 0.77 Q.77 0.77 0.01
UDARA 10 cm 0.63 0.62 0.865 0.54 0.53 0.56 0.54 0.02
15 em 0.39 0.41 0.41 0.30 0.32 0.32 0.31 0.01
20cm 0.32 0.31 0.30 0.23 0.22 0.21 0.22 0.01
25 cm 0.21 0.21 0.21 0.12 0.12 0.12 0.12 0
30cm 0.15 015 015 0.06 0.06 0.06 0.06 0

Tabel A.2.3. Kondisi Penyinaran 70 kV 40 mAs
| radiograf |  d1 d2 d3 d1-fog | d2-fog | d3-fog | mean d | standev
NON GRID NON AG 2.1 2.10 2.11 2.02 2.0 2.02 2.02 0.01
Grid 6:01 0,55 0.55 0.56 0.48 0.46 0.47 0.46 0.01
10:01 0.18 0.19 0.19 0.09 0.10 0.10 0.10 0.01
12:01 0.18 0.19 0.18 0.09 0.10 0.09 009 0N
CELAH 5cm 1.66 1.67 1.67 1.57 1.58 1.58 1.58 0.01
UDARA 10 cm 1.39 1.37 1.37 1.30 1.28 1.28 1.29 0.01
15cm 1.26 1.25 1.24 1.17 1.16 1.15 1.16 0.01
20 cm 1.02 1.02 1.03 0.93 0.93 0.94 0.93 0.01
25cm 0.70 0.69 0.69 0.61 0.60 0.60 0.60 0.01
30 cm 0.51 0.50 0.48 0421 - 0.4 0.39 0.41 0.02

Tabel A.2.4. Kondisi Penyinaran 80 kV 40 mAs
| radiograf | d1 d2 d3 di-fog | d24og | d3-fog | mean d | standev
NON GRID NON AG 2.25 2.26 2.24 2.16 0.02 2.15 1.44 1.23
Grid 6:01 1.27 125 1.29 1.18 1.16 1.20 1.18 0.02
10:01 0.47 0.47 0.47 0.38 0.38 0.38 0.38 0
12:01 0.49 0.50 0.51 0.40 0.41 0.42 0.41 0.01
CELAH 5¢m 2.11 2,09 2.09 2.02 2.00 2.00 2.01 0.01
UDARA 10 cm 1.84| 1.85 1.86 1.75 1.76 1.77 1.76 0.01
15¢m - 1.78 1.77 1.78 1.69 1.68 1.69 1.69 0.01
20cm 1.56 1,55 1.54 1.47 1.46 1.45 1.46 0.01
25 cm 125 1.24 1.23 1.16 1.15 1.14 1.15 0.01
30 cm 1.02 1.00 1.00 0.93 0.91 0.91 0.92 Q.01




Tabel A.2.5. Kondisi Penyinaran 90 kV 40 mAs

[ radiograf | d1 d2 d3 difog | d2fog | d3-fog | mean d | standev
NON GRID NON AG 2.35 2.35 2.35 2.26 2.26 2.26 2.26 0.00
Grid 8:01 1.80 1.90 1.88 1.81 1.81 1.80 1.81 0.01
10:01 1.33 1.34 1.33 1.24 1.25 1.24 1.24 0.01
12:01 1.27 1.28 1.29 118 - 1.19 1.20 1.19 0.01
CELAH 5cm 2.24 2.24 223 2.15 215 2.14 2.15 0.01
UDARA 10 cm 1.97 1.97 1.97 1.88 1.88 1.88 1.88 0
15 cm 2.05 2.06 2.05 1968] ,1.97].-.1.986 1.96 0.01
20 cm 1.93 1.82 1.92 1.84 1.83 1.83 1.83 0.01
25 cm 1.62 1.63 1.62 1.53 1.54 1.53 1.53 0.01
30 cm 1.48 1.51 1.50 1.39 1.42 1.41 1.41 0.02

Tabel A.2.6. Kondisi Penyinaran 100 kV 40 mAs
| radiograf d1 d2 d3 d1-fog | d2-fog | d3-fog | mean d standev
ON GRID NON AG 2.35 2.38 2.38 2.26 2.29 2.29 2.28 0.02
Grid 6:01 214 2.15 2.14 2.05 2.08 2.05 2.05 0.01
10:01 1.67 1.69 1.69 1.58 1.60 1.60 1.59 0.01
1221 1.69 1.69 1.69 1.60 1.60 1.60 1.60 0
CELAH 5¢cm 2.32 2.34 2.32 2.23 2.25 2.23 2.24 0.01
UDARA 10 cm 2.10 2.10 210 2.0 2.01 2.01 2.01 0
15 cm 2.18 2.18 2.18 2.09 2.09 2.09 2.09 0
20 cm 2.09 2.08 2.07 2.00 1.89 1.98 1.99 0.01
25 cm 1.83 1.82 1.83 1.74 1.73 1.74 1.74 0.

30 cm 1.62 1.64 1.62 1.53 1.55 1.53 1.54 0.011

Tabel A.2. 7. Kondisi Penyinaran 110 kV 40 mAs
| radiograf d1 d2 d3 difog | d2-fog | d3-fog | meand | standev
NON GRID NON AG 2.44 2.45 2.44 2.35 2.36 2.35 2.35 0.01
Grid 6:01 2.37 2.37 2.38 2.28 2.28 2.29 2.28 0.01
10:01 2.32 2.32 2.32 2.23 2.23 2.23 2.23 0
. 12:01 2.37 2.37 2.35 2.28 2.28 2.26 2.27 0.01
CELAH 5cm 2.41 2.41 2.41 2.32 2.32 2.32 2.32 0
UDARA 10 cm 2.37 2.36 2.36 2.28 2.27 2.27 2.27 0.01
15 cm 2.37 2.36 2.36 2.28 2.27 2.27 2.27 0.01
20cm 2.32 .32 231 2.23 2.23 222 2.23 0.01
25¢cm 2,27 2.27 2.27 2.18 2.18 2.18 218 0
30cm 2.19 2.19 2.18 210 210 2.09 2.10 0.01




Tabel A.2. 8. Kondisi Penyinaran 120 kV 40 mAs

5 .

| radiograf d1 d2 d3 | di-fog | d2-fog | d3-fog | mean d | standev
NON GRID NON AG 2.46 2.46 2.45 2.37 2.37 2.36 2.37 0.01
Grid 6:01 2.39 2.39 2.39 2.30 2.30 2.30 2.30 0
10:01 2.32 2.32 2.32 2.23 2.23 2.23 2.23 0
12:01 2.37 2.37 2.36 2.28 2.28 2.27 2.28 0.01
CELAH 5cm 2.42 2.42 242 2.33 2.33 2.33 2.33 0
UDARA 10 cm 2.39 2.39 2.38 2.30 2.30 2.29 2.30 0.01
15cm 2.35 2.35 2.36 2.26 2.26 2.27 2.26 0.01
20cm 2.35 2.34 2.35 2.26 2.25 2.26 2.26 0.01
25cm 2.32 2.33 2.32 2.23 2.24 2.23 2.23 0.01
30em 2.28 2.28 2.29 2.19 2.19 2.20 2.19 0.01
A.3. Tabel Perhitungan Ralat Densitas Air
Tabel A.3.1. Kondisi Penyinaran 50 kV 40 mAs
| radiograf | d1 d2 d3 d1-fog | d2-fog | d3-fog [ mean d | standev
NON GRID NON AG 0.64 0.65 0.66 0.55 (.56 0.57 0.56 0.01
Grid 6:01 0.12 0.13 0.10 0.03 0.04 0.01 0.03 0.02
10:01 0.11 0.11 0.11 0.02 0.02 0.02 0.02 0
12:01 0.11 0.11 0.11 0.02 0.02 0.02 0.02 0
CELAH 5cm 0.38 0.40 0.39 0.29 0.31 0.30 .30 0.01
UDARA 10cm 0.28 0.29 0.28 0.19 0.20 0.19 0.19 0.01
15cm 0.24 0.25 0.24 0.15 0.16 0.15 0.15 0.01
20 cm 0.23 0.23 0.23 0.14 0.14 0.14 0.14 0
25¢cm 0.17 0.17 0.16 0.08 0.08 0.07 0.08 0.01
30 cm 0.16 0.16 0.18 0.07 0.07 0.07 0.07 0
Tabel A.3.2. Kondisi Penyinaran 60 kV 40 mAs
[ radiograf |  d1 d2 d3 d1-fog | d2-fog | d3-fog | mean d | standev
NONM GRID NON AG 1.78 1.79 1.77 1.69 1.70 1.68 1.69 0.01
Grid 6:01 0.81 0.83 0.80 0.72 0.74 0.71 0.72 0.02
10:01 0.48 0.48 0.47) 0.39 0.39 0.38 0.39 0.01
12:01 0.54 0.54 0.54 0.45 0.45 0.45 0.45
CELAH 5cm 1.54 1.54 1.55 1.45 1.45 1.46 1.45 0.01
UDARA 10 cm 1.40 141 - 139 1.31 1.32 1.30 1.31 0.01
15 cm 1.16 1.19 1.20 1.07 1.10 1.11 1.09 0.02
20 cm 0.91 0.91 0.91 0.82 0.82 0.82 0.82 0
25 cm 0.85 0.85 0.85 0.76 0.76 0.76 0.76 0
30 ecm 1.78 1.79 1.77 1.69 1.70 1.68 1.69 0.1




Tabel A.3.3. Kondisi Penyinaran 70 kV 40 mAs

[ radiograf d1 d2 d3 d1-fog | d2-fog | d3-fog | mean d | standev
ON GRID NON AG 2.25 2.24 2.24 2.16 2.15 2.15 2.15 0.01
Grid &8:01 1.82 1.83 1.80 1.73 1.74 1.71 1.73 0.02
10:1 1.49 1.48 1.48 1.40 1.39 1.39 1.39 0.01
12:01 1,50 1.51 1.51 1.41 1.42 1.42 1.42 0.01
CELAH | Scm . 2.07 2.09 2.08 1.98 2.00 1.99 1.99 0.01
UDARA 10 cm 1.97 1.97 1.96 1.88 1.88 1.87 1.88 0.0
15 cm 1.94 1.96 1.96 1.85 1.87 1.87 1.86 0.01
20 cm 1.80 1.91 1.91 1.81 1.82 1.82 1.82 0.01
25 cm 1.64 1.65 1.64 1.55 1.56 1.55 1.55 0.01
30 cm 1.63 1.63 1.62 1.54 1.54 1.53 1.54 0.1

Tabel A.3.4. Kondisi Penyinaran 80 kV 40 mAs

| radiograf | a1 d2 d3 d1-fog | d2-fog | d3-fog | mean d | standev |

NON GRID NON AG 2.35 2.34 2.33 2.26 2.25 2,24 2.25 0.0
Grid 6:01 247 2.17 2.16 2.08 2.08 2.07 2.08 0.01
10:01 2.02 2.01 2,02 1.3 1.82 1.93 1.93 0.01
12:01 2.00 2.00 2.00 1.91 1.91 1.91 1.91 0
CELAH 5ecm 2.26 2.26 2.27 217 217 2.18 217 0.
UDARA 10¢cm 2.15 2,16 2.15 2.08 2.07 2.06 2.086 0.01
15 cm 2.20 2.20 2.20 2.1 2.1 2.1 211 0
20 cm 212 2.12 212 2.03 2.03 2.03 2.03 0
25 cm 1.97 1.98 1.99 1.88 1.89 1.90 1.89 0.01
30 cm 1.96 1.97 1.98 1.87 1.88 1.89 1,88 0.01

Tabel A.3.5. Kondisi Penyinaran 90 kV 40 mAs
[ radiograf |  d1 d2 d3 d1-fog | d2-fog | d3fog | mean d [ standev
NON GRID NON AG 2.38 2.38 2.39 2.29 2.29 2.30 229 0.01
Grid 6:01 2.27 2.27 227 2.18 2.18 218 2.18 0
10:01 2.23 2.23 2.23 214 2.14 214 2.14 0
12:01 2.21 2.20 2.21 212 2.11 212 2.12 0.1
CELAH 5¢m 2.33 2.33 233 2.24 2.24 2.24 2.24 0
UDARA 10 cm 2.18 2.18 2.19 2.09 2.09 2.10 2.09 0.01
15 em 2.29 2.28 2.29 2.20 2.19 2.20 2.20 oM
20 cm 2.25 2.25 2.25 2.16 2.16 2.18 2.16 0
25¢cm 2.13 212 2.12 2.04 2.03 2.03 2.03 0.01
30cem 2.13 213 212 2.04 2.04 2.03 2.04 0.01




Tabel A.3.6. Kondisi Penyinaran 100 kV 40 mAs

[ radiograf | d1 d2 d3 d1-fog | d2-fog | d3-fog | mean d [ standev
ON GRID NON AG 2.40 2.41 2.40 2.31 2.32 2.31 2.3 0.01
Grid 6:01 2.34 2.34 2.34 225 2.25 2.25 2.25 0
10:01 2.29 2.30 2.30 2.20 2.21 2.21 2.21 0.01
12:01 229 228 229 2.20 2.19 2.20 2.20 0.01
CELAH 5ecm 2.36 2.37 2.37 2.27 2.28 228 2.28 0.01
UDARA 10 ¢cm 2.25 2.25 2.25 2.16 2.16 2.16 2.16 0
15¢cm 2.32 2.32 2.32 2.23 2.23 2.23 2.23 §)
20 cm 2.28 2.29 2.29( 2.20 2.20 220 2.20 0
256 cm 2.19 219 2.18 210 210 2.08 2.10 0.01
30 cm 2.16 2.16 215 2.07 2.07 2.06 2.07 0.01

Tabel A.3. 7. Kondisi Penyinaran 110 kV 40 mAs
| radiograf [ d1 d2 d3 | difog | d2-fog [ d3-fog | mean d [ standev
NON GRID NON AG 247 2.47 2.46 2.38 2.38 2.37 2,38 0.01
Grid 6:01 242 2.42 243 2.33 233 2,34 2.33 0.01
10:01 242 242 2.42 2.33 2.33 2.33 2.33 0
12:01 2.43 2.43 2.43 2.34 2.34 2.34 2.34 0
CELAH 5cm 2.41 2.41 2.41 2.32 2.32 2.32 2.32 0
UDARA 10 cm 2.45 245 2.45 238 2.36 2.36 2.36 0
15 em 2.44 2.44 2.44 2.35 2.35 2.35 2.35 0
20 cm 2.43 243 2.43 2.34 2.34 2.34 2.34 4]
25¢cm 243 2.42 242 2.34 233 2.33 2.33 0.01
30 cm 2.42 242 242 2.33 2.33 2.33 2.33 0

Tabel A.3. 8. Kondisi Penyinaran 120 kV 40 mAs
| radiograf | d1 d2 d3 d1-fog | d2-fog | d3-fog | mean d | standev
NON GRID NON AG 2.47 2.47 247 2.38 2.38 2.38 2.28 0.00
Grid 601 2.43 2.43 2.43 2.34 2,34 2.34 2.34 0
10:01 2.44 243 2.44 2.35 2.34 2.35 2.35 0.01
12:01 243 2.44 2.43 234 2.35 2.34 2.34 0.01
CELAH | - 5¢cm 2.44 2.44 2.44 2.35 2.35 2.35 2.35(° 0
UDARA 10 cm 2.45 2.45 2.45 236f 236 2.38 2.36 0
15 cm 2.44 2.44 2.44 2.35 2.35 2.35 2.35 0;
20 cm 2.44 2.43 2.43 235l - 234 234} - --2:34 0.01
25cm 2.43 2.43 2.43 2.34 2.34 2.34 2.34 0
30 ¢m 2.43 243 243 2.34 2.34 2.34 2.34 0




B.1. Tabetl Perhitungan Ralat Perbaikan Kontras Radiograf Obyek |

Tabel B.1.1. Kondisi Penyinaran 50 kV 40 mAs

| radiograf [mean airfmean O1lkontras

NON GRID NON AG 0.56 0.02 0.54
Grid 6:01 0.03 0.00 0.03
10:01 0,02 0.00 0.02

12:01 0.02 0.00 0.02]. -
CELAH 4 5em 0.30 0.04] 0.26
UDARA | 10cm 018y ..0.02 0.17
15 cm 0.15 0.00 015
20 cm 0.14 0.01 0.13
25 cm 0.08 0.00 0.08
30 cm 0.07 0.00 0.07

Tabel B.1.2. Kondisi Penyinaran 60 kV 40 mAs

| radiograf {mean airjmean O1]kontras
NON GRID NON AG 1.68 0.69 1.00
Grid 6:01 0.72 0.00 0.72
10:01 0.39 0.00 0.39
12:01 0.45 0.01 0.44
CELAH 5 cm 1.45 0.64 0.81
UDARA 10 cm 1.31 0.51 0.80
15 cm 1.09 0.30 0.79
20 cm 0.82 0.24 0.58
25c¢cm 0.76 0.12 0.64
30 cm 1.69 0.08 1.61

Tabe! B.1.3. Kondisi Penyinaran 70 kV 40 mAs

| radiograf {mean airjmean O1{kontras
NON GRID NON AG 215 1.15 1.00
Grid 6:01 1.73 0.04 1.69
10:01 1.93 0.01 1.92
12:01 1.42 0.01 1.41
CELAH 5cm 1.99 1.49 0.50
UDARA 10 cm 1.88 1.26 0.62
15cm 1.86 1.14 0.72
20 cm 1.82 0.93 0.89
25 cm 1.55 0.64 0.91
30 ecm 1.54 0.46 1.08




Tabel B.1.4. Kondisi Penyinaran 80 kV 40 mAs

| radiograf [mean airlmean O1[koniras
NON GRID NON AG 2.25 1.94 0.31
Grid 6:01 2.08 0.09 1.99
10:01 1.93 0.01 1.92
12:01 1.91 G.01 1.90
CELAH 5cm 217 1.93 0.24
UDARA | 10cm 206 1.72 0.34
15 cm 211 1.67 0.44
20 cm 2.03 1.45 0.58
25cm 1.89 1.16 073
30 cm 1.88 1.00 0.88

Tabel B.1.5. Kondisi Penyinaran 90 kV 40 mAs

| radiograf {mean airlmean O1[kontras
NON GRID NON AG 2.29 2.13 0.16
Grid 6:01 2.18 0.64 1.54
10:01 2.14 0.2 1.94
12:01 2.12 017 1.95
CELAH 5cm 2.24 2.1 013
UDARA 10 cm 2.09 1.88 0.21
15cm 2.20 1.97 0.23
20 cm 216 1.82 0.34
25 ¢m 2.03 1.55 0.43
30 cm 2.04 1.43 0.61

Tabel B.1.6. Kondisi Penyinaran 100 kV 40 mAs

: | radiograf [mean airlmean O1[kontras
NON GRID NON AG 2.31 2.14 Q.17
Grid 6:01 2.25 1.06 1.19
10:01 2.21 0.36 1.85
12:01 2.20 0.33 1.87
CELAH 5cm 2.28 2.20 0.08
UDARA 10 cm 2.186 2.01 0.15
15 em 223 2.08 0.15
20 cm 2.20 1.98 0.22
25cm 2.10 1.73 0.37
30 cm 2.07 1.55 0.52




Tabel B.1. 7. Kondisi Penyinaran 1106 kV 40 mAs

| radiograf |mean air|mean O1{kontras
NON GRID NON AG 2.38 221 0.17
Grid 6:01 2.33 2.15 0.18
10:01 2.33 2.16 0.17
12:01 2.34 222 0.12
CELAH 5cm 2.32 2.32 0.00
UDARA [ 10cm 2.36 2.24 0.12
15 cm 235 2.25 0.10
20 cm 2.34 2.22 012
25¢cm 2.33 210 0.23
30 cm 2.33 214 0.19

Tabel B.1. 8. Kondisi Penyinaran 120 kKV 40 mAs

| radiograf imean airlmean O1|kontras
NON GRID NON AG 2.38 2.26 0.12
Grid 6:01 2.34 2.23 0.11
10:01 2.35 2.18 0.19
12:01 2.34 2.21 0.13
CELAHM 5cm 2.35 2.33 0.02
UDARA 10 cm 2.36 2,29 0.07
15 cm 2.35 2.26 0.09
20 em 2.34 2.24 0.10
25 cm 2.34 2.23 0.11
30cm 2.34 2.19 0.15

B.2. Tabel Perhitungan Ralat Perbaikan Kontras Radiograf Obyek Il

Tabel B.2.1. Kondisi Penyinaran 50 kV 40 mAs

| radiograf {mean airjmean O2kontras
NON GRID NON AG 0.56 0.20 0.36
Grid 6:01 0.03 0.00 0.03
10:01 0.02 0.00 0.02
12:01 0.02 0.00 0.02
CELAH 5cm 0.30 0.06 0.24
UDARA 10 cm 0.19 0.02 0.17
15 cm 0.15 0.00 0.15
20 cm 0.14 0.02 0.12
25¢cm 0.08 0.00 0.08
30 cm 0.07 0.00 0.07




Tabel B.2.2. Kondisi Penyinaran 60 kV 40 mAs

| radiograf [mean airjmean O2[kontras
NON GRID NON AG 1.69 1.04 0.65
Grid 6:01 0.72 0.04 0.68
10:01 0.39 0.01 0.38
12:01 0.45 0.01 0.44
CELAH 5cm 1.45 0.77 0.68
UDARA | 10cm 1.31 0.64 0.67
15 cm 1.09 0.31 0.78
20cm 0.82 0.22 0.60
25¢cm 0.76 0.12 0.64
3Gem |- 1.69 0.06 1.63

Tabel B.2.3. Kondisi Penyinarzn 70 kV 40 mAs

| radiograf | mean airjmean O2fkontras
NON GRID NON AG 2.15 2.02 0.13
Grid 6:01 1.73 0.46 1.27
10:01 1.93 0.10 1.83
12:01 1.42 0.09 1.33
CELAH 5cm 1.99 1.58 0.41
UDARA 10 cm 1.88 1.29 .59
15cm 1.86 1.16 0.70
20cm 1.82 0.93 0.89
25 cm 1.55 0.60 0.95
| 30cm 754 041 113

Tabel B.2.4. Kondisi Penyinéran 80 kV 40 mAs

| radiograf [mean airlmean O2[kontras
NON GRID NON AG 2.25 1.44 0.81
Grid 6:01 2.08 1.18 0.90
10:01 1.93 0.38 1.55
_ 12:01 1.91 0.41 1.50
CELAH Sem 217 2.01 0.16
UDARA 10¢cm 2.08 1.76 0.30
’ 15 cm 2.1 169 042
20 em 2.03 1.46 0.57
25¢cm 1.89 1.156 0.74
30 cm 1.88 0.92 0.96




Tabel B.2.5. Kondisi Penyinaran 90 kV 40 mAs

| radiograf {mean airfmean O2kontras
NON GRID NON AG 2.29 2.26 0.03
Grid 6:01 2.18 1.81 0.37
10:N1 2.14 1.24 0.20
12:01 212 1.19 0.93
CELAH 5cm 2.24 2.16 0.08
UDARA 10 cm 2.09 1.88 0.21
15 ¢cm 2,20 1.96 0.24
20 cm 2.16 1.86 0.30
25cm 203 1.53 0.50
30 cm 2.04 1.41 0.63

Tabel B.2.6. Kondisi Penyinaran 100 kV 40 mAs

[ radiograf jmean airlmean O2jkontras
NON GRID NON AG 2.31 2.28 0.03
Grid 6:01 2.25 2.05 0.20
10:01 2.21 1.59 0.82
12:01 2.20 1.60 0.60
CELAH 5cm 2.28 2.24 0.04
UDARA 10 cm 2.16 2.0 0.15
15 cm 2.23 2.09 0.14
20 cm 2.20 1.99 0.21
25cm 2.10 1.74 0.36
30 cm 2.07 1.54 0.53

Tabel B.2. 7. Kondisi Penyinaran 110 kV 40 mAs

| radiograf | mean airjmean O2[kontras
NON GRID NON AG 2.38 2.35 0.03
Grid 6:1 2.33 2.28 0.05
10:01 233 2.23 0.10
12:01 2.34 2.27 0.07
CELAH 5cm 2.32 2.32| 0.00
UDARA 10 cm 2.36 2.27 0.09
15cm 2.35 2.27 0.08
20 cm 2.34 2.23 0.1
25cm 2.33 2.18 0.15
30 cm 2.33 2.10 0.23




Tabel B.2. 8, Kondisi Penyinaran 120 kV 40 mAs
a radiogral mean airjmean O2[kontras

NON GRID NON AG 2.38 2.37 0.01
Grid 6:01 2.34 2.30 0.04
10:01 2.35 2.23 012
12:01 2.34 2.28 0.08
CELAH 5cm 2.35 2.33 0.02
UDARA | 10 cm 2.36 2.30 0.06
15 em 2.35 2.26 0.09
20cm 2.34 2.26 0.08
25cm 2.34 2.23 0.11
30 cm 2.34 2.19 0.15

Tabel C.1. Tabel Perhitungan Ralat Magnifikasi Radiograf Obyek |

no. plah udgd  d1 d2 d3 mean d | standev
1 O cm 3.00 3.10 2.90 3.00 0.10
2 5cm 3.10 3.10 3.00 3.07 0.06
3 10 cm 3.40 3.40 3.40 3.40 0.00
4 15 cm 3.60 3.60 3.50 3.57 0.06
5 20 cm 3.90 3.80 3.90 3.87 0.06
6 25 cm 420 4.10 4.20 4.17 0.06
7 30 cm 4,50 4.50 4,50 450 0.00

Tabel C.2. Tabel Perhitungan Ralat Magnifikasi Radiograf Obyek 1l

ne. elahuda  d1 dz2 d3 mean d | standev
Ocm 3.60 3.50 3.80 3.57 0.06
5cm 3.90 3.90 4.00 3.93 0.06

10 cm 4.30 4.20 4.30 4.27 C.06
15 cm 4.60 4.60 4.50 4.57 0.0
20 cm 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00
25 cm 5.60 5.60 5.60 5.57 0.06
30 cm 6.20 8.10 6.20 617]. 0.06

=D I WY |




Tabel C.3. Tabel Perhitungan Ralat Magnifikasi Radiograf Cbyek |

no. grid d1 dz d3 mean d | standev
1 0cm 3.00 3.00 3.00 3.00 4]
2 5¢cm 3.00 3.00 3.00; 3.00 0
3 10 cm 3.00 3.00 3.00 3.00 0
Tabel C.4. Tabel Perhitungan Ralat Magnifikasi Radiograf Obyek I
no. grid d1 d2 d3 mean d | standev
1 D cm 3.80 3.60 3.60 3.80 0
2 5cm 3.60 3.60 3.60 3.60 0
3 10 cm 3.60 3.80 3.60 3.60 0
Tabel C.5. Tabel Perhitungar: Ralat Magnifikasi Radiograf Obyek 1
no. _Plah udd mean |perbesar]
1 0cm 3.00 1.00
2 5cm 3.07 1.02
3 10 cm 3.40 1.13
4 15 cm 357 1.19
5 20 cm 3.87 1.29
5] 25cm 4,17 1.39
7 30cm 450 1.50






