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PENUTUP

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil interpretasi hasil yang telah dilakukan maka dapat tarik
beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Densitas racdiograf yang dihasilkan pesawat sinar-X anoda diam lebih merata
dibanding dengan pesawat sinar-X anoda putar.

2. Densitas dan kontras yang dihasilkan pesawat sinar-X anoda putar lebih tinggi
dibanding dengan pesawat sinar-X anoda diam (dengan rentang densitas 1,04
sampai 1,29 dan rentang kontras antara 0,01 sampai 0,07 untuk pesawat sinar-X
anoda putar sedangkan untuk pesawat siar-X anoda diam dihasilkan rentang
densitas 0,20 sampat 0,26 dan rentang kontras antara 0,01 sampai 0,05

5.2. Séran

Untuk pemotretan-pemotretan yang memerlukan ketajaman yang tinggi guna
mehdapatkan detail yang baik sebatknya menggunakan pesawat sinar-X anoda diam,
dan untuk pemotretan obyek yang memerlukan kontras yang tinggi sebaiknya

menggunakan pesawat sinar-X anoda putar.
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