LAMPIRAN 1

Tabel Pengukuran densitas film sinar-X emnlsi tunggal terhadap
pemaparan (Tegangan tabung sinar-X = 45 kV, Arus tabung
sinar-X = 100 mA)

Wakin pemaparan (s)

p | Densitas L
Bawaan | 001 | 002 | 0,04 | 0,08 | 615 | 030 | 050 | 080 | 1,50 | 3,00
1 0,18 | 032 | 044 | 063 | 080 | 1,06 | 122 | 132 | 1,38 | 140
2 017 {032 | 045 | 061 | 081 | 104 | 121 | 132 | 1,39 | 141
3| %% Vorrlo3i|oas |ess | o] Les| L2z | 130 | 139 | 140
4 018 | 032 | 044 | 063 | 080 | 1,03 | 122 | L3 | 138 | 1,39
5 0,07 {032 { 045 | 062 | 080 | 105 | 122 | 132 | 139 | 139
Tabel Pengukuran densitas film sinar-X emulsi ganda terhadap
pemaparan {Tegangan tabung simar-X = 45 kV, Arus tabung
sinar-X = 100 mA)
. Densitas Walktu pemaparan (s)
Bawaan | g01 | 0,02 | 0,04 | 008 | 0,15 | 030 | 050 | 080 | 1.50 | 3,00
I 038 | 050 | 064 | 092 | 1,10 | 150 | 1,79 | 197 | 2,10 | 2,19
2 038 | 048 | 063 | 039 | 110 | 153 | 181 | 198 | 2,11 [221
3| 008 038 | 047 | 0,62 | 087 | 1,09 | 149 | 176 | 196 | 2,11 | 220
4 037 | 048 | 0,63 | 09 | 111 | 148 | 1,80 | 199 | 2,12 | 2,19
5 039 | 049 | 062 | 088 | 1o | 152 | 182 | 198 | 211 | 220




LAMPIRAN 2

PERHITUNGAN SERTA TABEL EKSPOS1

Perhitungan untuk mendapatkan nilai Ekspost dilakukan dengna perumusan

sebagat benkut :
e - Vi
a. Nilai Intensitas Radiasi = R (R}
(FFD)
b.  Nilai Eksposi _ay Lo (42)
. (FFD)
Tabel Data pemaparan film dan perhitungan Eksposi.
Film Tigaz'\%a Arus (mA) Pa:‘;?:tr:'(s) EFD (cm} Eksposi ®) E'{‘:}F;%Si Ugfﬂ'%"“‘
1 45 100 0,01 a0 0,25 250 2,40
2 45 100 0,02 90 - 0,5 500 2,70
3 45 100 0,04 90 1 1000 3,00
4| 45 100 0,08 90 2 2000 3,30
5 45 100 0,15 90 3,75 3000 3,48
6 45 100 0,30 80 7,5 7500 3,88
7 45 100 0,50 a0 12,5 | 12500 4,10
8 45 100 0,80 90 20 20000 | 430
9 45 100 1,50 an 375 | 37500 4,57
10| 45 100 3,00 90 75 75000 4,88




LAMPIRAN 3

Tabel Densitas sebenarnya (netto) dengan pemaparan pada film sinar-

X emulst tunggal.

Film|.. L°9(Er.:(§’)p_.°s’i__.. . .Basicfog .!Densitas rata-rata] Densitas Netto
1 2,40 0,08 0,17 0,09
2 2,70 0,08 032 0,24
3 3,00 0,08 0,45 0,37
4 330 0,08 . 0,63 0,55
5 3,48 0,08 0,80 0.72
6 3,88 0,08 1,05 0,97
7 4,10 0,08 1,22 1,14
8 430 - 0,08 1,32 1,24
9 4,57 0,08 1,39 1,31
10 488 0,08 1,40 1,32

Tabel Densitas sebenarnya (netto) dengan pemaparan pada film sinar-X
emulsi ganda.

IFiIm LOQ(Ei(:)p osi Basic fog Densitas rata-rata| Densitas Netto
1 2,40 0,08 0,38 0,30
2 2,70 0,08 0,48 0,40
3 3,00 0,08 0,63 0,55
4 3,30 008 | 089 " 0,8t

5 3,48 0,08 Li0 1,02
6 3,88 0,08 1,50 1,42
7 4,10 0,08 1,80 1,72
3 430 0,08 1,98 1,90
9 4,57 0,08 2,11 2,03
10 L 4,88 0,08 2,20 ' 2,12




LAMPIRAN 4

KURVA KARAKTERISTIK FILM SINAR-X
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LAMPIRAN S

PERHITUNGAN DAN TABEL RALAT DENSITAS

Perhitungan untuk mendapatkan ralat densitas menggunakan perumusan

sebagai berikut :

a. Nilai rata-rata densitas

b. Simpangan Deviasi

c. Nilai Densitas

Tabel Perhitungan ralat densitas film sinar-X emulsi tunggal pada
tegangan tabung 45 kV, arus tabung 100 mA dan waktu paparan

(s bervanas:.

Fim| D1 | b2 | D3 { m4 | b5 | Dy | S5 |Dr=Dr+S_
1| 018 | 017 | 017 | 0,18 0,17 0,17 001 | 017 £ 00!
2 | 032 | 032 | 031 | 032 032 0,32 0,00 | 032+ 000
3L 044 | 045 | 045 | o044 0,45 0,45 0,01 0,45 + 0,01
4 | 063 | 061 | 064 | 063 062 | 063 0,01 0,63 + 0,01
5 | o8 | o81 | 079 | 080 0,80 0,80 001 | 0,80 + 0,01
6 | 106 | 1,04 { 105 1,03 1,05 1,05 0,01 1,05+ 0,01
7| 122 | 121 o122 o1 1,22 1,22 0,00 | 122+ 000
g8 | 132 | 1,32 | 131 131 132 132 0.0t 1,32 £ 0,01
o | 138 | 139 | 139 | 138 1,39 1,39 0,01 1,39 + 0,01

10| 140 | rar § o140 o139 139 | 140 0,01 140 + 001




Tabel Perhitungan ralat densitas film sinar-X emulsi ganda pada

tegangan tabung 45 kV, arus tabung 100 mA dan waktu paparan
(s) bervariasi.

Fim{ o1 | p2 | pz | pa D5 Dr | Sy |Dt=Drx5_
L] 038 | 038 | 038 | 0371 039 | 038. | 001 | 038001
2 | 05 | 048 | 047 | o048 0,49 0,48 0,01 0,48 + 0,01
3 1 064 | 063 | 062 0,63 0.62 0,63 0,07, 0,63 + 0,01
4 {092 | 089 | 087 | 090 0,88 089 | 002 0,89 +0,02
50 L0} 1,10 1 1097 111 1,10 L10 | 0,01 1,10 + 0,01
6 | 150 | 153 | 149 | 148 152 1,50 | 002 1,50 +0,02
7 L7 | 181 | 176 | 180 1,82 1,80 0,02 1,80 + 0,02
8 | 197 | 198 | 19 | 199 198 1,98 0,01 1,98 + 001
9 | 210 | 211 | 21t | 2,12 2,11 2,11 0,01 2,11 + 0,01

0] 219 | 221 | 220 | 2,19 2,20 2,20 0,01 2,20 + 0,01




LAMPIRAN 6

Slope Kurva Karakteristik Film Sinar-X Emulsi Tunggal
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Slope Kurva Karakteristik Film Sinar-X Emulsi Ganda
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LAMPIRAN 7

PERHITUNGAN DAN TABEL RALAT GAMMA (v) FILM

Perhrtungan untuk mendapatkan ralat Gamma (y) mengsunakan perumusan

sebagat bertkut :

a. Nilai Gamma (y)

b, Simpangan Gamma (y)

¢c. Ralat

d. Keseksamaan

e. Gamma (y) sebenarnya

D, -D,

= logE, —logF

1

Sy = 7 S0P~ SloPyy,

R="

2

100%

y Terh

S
K =100%——~

y+S8

¥

y Tert

Tabel Perhitungan ralat Gamma (y) film Emulsi Tunggal

100%

- Slop .-

Gamma(y)

Sy Ralat | Keseks_aman.i;'f.;:‘ : Ti S’Y |
Maximum 0,6965
Terbaik 06692 | 00272 | 41% 95,9 % 0,6692 +0,0272
Minimum 0,6420




Tabel Perhitungan ralat Gamma (y) film Emulst Ganda

Keseksamaan

Maximum 1,0786
Terbaik 1,0608
U Mintmum | 00,9983

0,0401

3,7%

96,3 %

1,0608+ 0,0401




LAMPIRAN 8

PERBITUNGAN RALAT KONTRAS RADIOGRAT

Untuk mendapatkan ralat kontras radiograf maka dilakukan dengan

perhifungan ralat kontras yang didasarkan pada ramus kontras :

Kontras = | D, — D,], sedangkan ralat kontrasnya adalah sebagai berikut :

a. Ralat kontras — g =1 - 6£ =]
ab, oD,
1
oC . Y (ac . Y|
b. Simpangan deviasi : S =<i—8§ | —8
pans I ‘ (aDi § ] [aDz an
¢. Nila1 kontras X C= (5 + SC)
Jenis Film Densitas Kontras
: D1 2
Emulsi Tunggal 045 1,32 | 0,87+0,01
Emulsi ganda 0,63 1,98 1,35+ 0,01
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