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KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Berdasarkan penelifian yang telah dilakukan terhadap penggunaan
teknik tegangan tinggi dan feknik tegangan rutin pada objek phantom toraks
dapat disimpulkan bahwa :
1. Pada teknik tegangan tihggi densitas tertinggi pada tegangan 100 kV dan
2 mAs dengan- jumiah paparan 1,49 mR, sedangkan pada tegangan rutin
densitas tertinggi pada; tegangan 70 kV dan 9 mAs dengan jumlah
paparaﬁrl.,SO mR. -
2, Koﬁtras yang dihasilkafi dengan teknik tegangan tinggi lebih rendah bila
dibandingkan dengan kbnnas pada teknik tegangan rutin.
3. Pada jumlah eksposi yahg sama dengan obyek yang tebal densitas teknik
tegangan tinggi lebih Hcsar bila dibanding dengan teknik tegangan rutin

dan sebaliknya.

Saran

Menyadari bahwaj dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari
sempurna, maka untuk menyempurnakan penelitian ini dapat dilakukan saran
scbagai berikut : ‘

1. Pembuatan radiograf ,;tidak hanya berorientasi pada dapat tidaknya
terbacanya radiograf yejmg dibuat, tetapi harus mempertimbangkan faktor
keselamatan pasien terhadap bahaya radiasi yang tidak berguna.

2. Guna kepentingan medis, lebih baik bila obyek penelitian dikembangkan
ke obyek lain (bukan jtoraks), misalnya angiografi, saluran pencernaan,

myelografi dan pelvimétﬁ.
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