BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpuian

Berdasarkan penelitian, hasil, dan pembahasan pada percobaan terhadap

bahan-bahan fiksasi untuk pemeriksaan radiografi kepala, maka dapat disimpulkan

1.

Ll

Densitas maksimum untuk radiograf phantom kepala tanpa fiksasi sebesar 2,59.

Kemudian densitas maksimum radiograf phantom kepala dengan fiksasi darn
gabus, kertas, kayu dan gipsam berturut-turut 2,37, 2,28, 2,22 dan 2,00.
Sedangkan densitas minimum untuk radiograf phantom kepala tanpa fiksasi
sebesar 2,13. Dan densitas minimum radiograf phantom kepala dengan fiksasi

gabus, kertas dan kayu, serta gypsum berturut-turut 0,18 ; 0,17 serta 0,17.

. Kontras maksimum untuk radiograf phantom kepala tanpa fiksasi sebesar 2,59.

Kemudian kontras maksimum radiograf phantom kepala dengan fiksasi dan gabus,
kertas, kayu dan gipsum berturut-turut 2,10, 2,08, 1,99 dan 1,74. Sedangkan
kontras minimum untuk radiograf phantom kepala tanpa dan dengan fiksasi

sebesar 0,00.

. Tingkatan bahan berdasarkan nilai yang mendekati densitas dan kontras radiografi

phantom kepala berturut-turut adalah : gabus, kertas, kayu, dan gipsum.

. Bahan untuk fiksasi yang terbaik di antara keempat bahan yang mempunyai rentang

densitas dan kontras yang paling mendekati nilai densitas dan kontras radiograf

phantom kepala tanpa fiksasi adalah bahan gabus.
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1.2 Saran

1. Apabila digunakan bahan-bahan fiksasi untuk pemeriksaan radiograf kepala
sebaiknya digunakan bahan-bahan yang memiliki tingkat densitas yang besar,
dengan alasan lebih sedikit bahan menyerap sinar-X, tetapi lebth banyak yang
meneruskan sinar-X.

2. Bahan gabus secara fisik mudah patah dan rusak, maka sebaiknya yang digunakan

adalah dari jenis bahan gabus yang kuat.






