BABY

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Setelah melakukan ekperimen-dengan menggunakan prinsip pemyerapan timah

hitam dan kayu besi terhadap sinar-X dan sinar gamma (y) maka dapat

disimpulkan :
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Untuk penyerapan timah hitam (Pb) terhadap sinar-X, p timah hitam adalah
1,3369 mm”, sedangkan p kayu besi adalah 0,3443 cm’ atau 0,03443 mn}'l
didapatkan perbandingan antara. koefisien serapan timah hitam dan koefisien
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serapan kayu besi sebesar

Untuk penyerapan timah hitam (Pb) terhadap sinar gamma, p timah hitam
adalah 1,221 mm™, sedangkan u kayu besi adalah 0,3413 cm™ atau 0,03413
mnr" didapatkan perbandingan antara koefisien serapan timah hitam dan
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koefisien serapan kayu besi sebesar

HVL untuk kayu besi terhadap sindr-X dan terhadap sinar gamma adalah

3,00 em atau 30 mm sedang;kan untuk timah hitam 0,75.mm didapatkan
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perbandingan HVL kayu besi dan timah hitam sebesar R:fio
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Saran

Pada penelitian ini untuk penyerapan timah hitam dan kayu terhadap
sinar gamma sumber dan absorb-e.r ditempatkan didalam rak, .sedangkan dalam
aplikasinya sumber akan langsung diarahkan ke pasien, maka untuk mendesain
ruang radiologi radiotherapi yang lebih menjamin ruangan yang bebas dari
radiasi sebaiknya digunakan perhitungan yang menggunakan penyerapan timah

hitam dam kayu besi terhadap sinar-X.






