INTISARI

Telah dilakukan pengukuran daya dosis ion hasil ionisasi udara oleh sinar-X
pada ruang di antara doa pelat sejajar. Diselidiki pula pengaruh tegangan tinggi tabung
V., pengaruh arus emisi Iy dan pengarh tegangan pelat V. terhadap arus ionisasi.

Penelitian dilakukan dengan menguknr arus ionisasi dari hasil ionisasi ndara

_oleh sinar-X yang terjadi pada ruang di antara dua pelat sejajar. Arus ionisasi diamati
texhadap kenaikan tegangan tinggi tabung V,, arus emisi Iy dan tegangan pelat V_
- Hasil pen; -menunjukkan bahwa besamya daya dosis ion rata-rata pada
arus emisi 1x 107 A danpada teg«mgan tinggi tabung 4,2 x 10% V adalah (4,11 + 0,06)
x 10° Akg?!, (4,23 + 0,06) x 10° A kg” dan daya dosis jon lokal pada arus emisi 1 x
107 A dan pada tegangan tinggi tabung 4,2 x 10° V adalah (4,27 + 6,03) x 10° A kg,
(440 £ 0,03 ) x 10° A kg”. Dari penelitian diketahui bahwa jumlah ion-ion yang
di serap oleh masing-masing sisi pelat akan meningkat dengan meningkatnya tegangan
pelat sehingga diperoleh arus jenuh, dan arus ionisasi meningkat dengan meningkatnya
arug emisi atan meningkatnya tegangan tinggi pada tabung sinar-X.






