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5.1, Kesimpulan
Setelah dilakukan kalibrasi keluaran pesawat teleterapi Cobalt-60 dengan
dosimeter farmer pada tanggal 14‘Nopembe'r 1998, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada pengujian stabilitas dosimeter farmer diperoleh nilai 0,4031 ¢Gy per 250

etik, 0,0496 % lebih kecil darl 1 % nilai yang direkomendasikan oleh PSPKR -

ATAN { 0,4033 cQGy per 250 detik, tanggal 09 Jamuari 1995 ), jadi alat ukur
d _ simeter farmer dalam kor:xdjisi stabil dan layak dipergunakan vntuk pengukuran.
2. Pengukuran laju dosis serap kedalaman 5 om ( Dsesr ) diperoleh nilai 100,3 cGy /

enit.

3. Pada penghitungan laju dosis serap maksimum, ( Dmaks ) diperoleh nilai 126 cGy /
énit, terdapat seliéih 1,12 % lebih kecil dari 2 % toleransi yang direkomrendasikan
o .eh WHO / TAEA ( kalibrasi keluaran oleh PSPKR - BATAN tanggal 25 Juni 1996

ah 169,5 ¢Gy / menit ).

radioterapi yang selama. ini telah dilakukan dengan baik dan benar, maka penulis ingin

memberikan beberapa saran yang bermanfaat bagi instalasi radioterapi :
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1. Peralatan radioterapi yang ibémpa alat ukur radiasi maupun pesawat ferapi lain,
hendaknya tetap dipeﬁahmkm dalam pengelolaan, penvimpanan dan pemeliharaan
yang baik dan benar, temtainﬁ kalibrasinya diperhatikan agar tepat waktu sehingga
tetap memberikan jaminan uilai dosis radiasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Kalibrasi hendaknya dilakukan terhadap pesawat teleterapi cobalt-60 tidak hanya
keluarannya saja mélainkan .meliputi ketepatan luas lapangan radiasi, laser dan jarak

op?erasional pesawat ( 3SD )






