BABYV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1, Kesimpulan

Dari hasil kalibrasi C7° Scanrer menggunakan éfzantom, pengukuran nilai C7°
mumber pada seanmnograf kepala dan analisa data maka dapét disimpulkan :
Kalibrasi pesawat C1' Scan menggunakaﬁ phantom dapat gnengembalikan fungsi C7" Scan .-
sesuai standar, ind terlihat pada pengukuran nitia CT numb%r yang scsuai dengan tabel nilal

atenuasi linier pada potongan kepala.

5.2. Saran

Untuk mendapatkan hasil vang lebih baik terutama untuk mengetahui nilai CT
sumber pada pencitraan tnaka diperfukan penelitian lebJTh lanjut dengan menggunakan
organ yang bervariasi baik kepala maupun badan.

Agar setiap kali ada kesalahan sistetn ataupun g";xiggﬁatx pada alat-alat CT scun
dapat ditanggulangi secepat mungkin maka seyogianya l:)perator yang mengoiperasikan
alat CT scan dapat melakasnakan kalibrasi CT Sca?'mer; menggunakan phaniom tanpa
mengandalkan teknisi yang ditunjuk khusus oleh pembllﬁt pesawat CT" Scanner, karena

akan mengetektifkan waktu dan biaya pengoperasionalan alat T Scanner.





