BABY

KESIMPULAN DAN SARAN
_ 5.1.'K¢5impulan
o Dari hasil penelitian, perhitungan dan pembahasan di atas, dapai disimpulkan:
. .Akti_vitas gross o terbesar terdapat pada jahe gajah segar yaitu 2,446.107° Bq/gr dan
;terkecil pada cuplikan daun tembakau kering sebesar 1,272.10° Bg/gr. Aktivitas
gross P cuplikan terdapat pada cuplikan jahe gajah segar yaitu 6,409 Bg/gr dan
terkecil pada cuplikan susu segar sapi 0,278 Bq/gr. Penguﬁman aktivitas cuplikan
:men_unjukkan hasil yang berada di bawah baku mutu air yang ditetapkan oleh PP RI
No. 20 Tahun 1990 yaitu untuk gross o sebesr 0,1 Bq/l dan gross B sebesar I_;O Bq/l
;sehingga komoditas ekspor ini dapat dikategorikan dalam kondisi baik dan tidak
Emenimbulkan efek somatik non stokastik (efek yang memiliki batas ambang).
. Hasil identifikasi radioisotop dengan teknik spektrometer menunjukkan adanya lima
* éienis radioisotop yang teridentifikasi dari puncak tenaga yang:terdeteksi, yaitu “°K
:(146_0,8 keV), “®T1 (583,3 keV dan 510,5 keV) dari deret peluruhan alam **Th, *'Pb
(351,9 keV) dari deret peluruhan alam 2**U, 2'?Pp (238,8 keV) dari deret peluruhan
alam' 22Th dan '¥Cs (661,2 keV) dari deret peluruhan ***Te. Hasil ini menunjukkan
bahwa semua radioisotop yang teridentifikasi dalam cuplikan merupakan radioisotop
alam sehingga saat pencuplikan dilakukan komoditas ekspor belum terkontaminasi
oleh radionuklida buatan hasil aktivasi maupun hasil fisi. Radioisotop “K (1460,8
keV) dan 2°8T1 (510,5 keV) teridentifikasi dalam semua cuplikan dengan aktivitas
yang bervariasi. Hasil ini menunjukkan adanya pelimpahan unsur radioaktif alam

dalam lingkungan darat maupun perairan.
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5.2. :Saran

1. Dengan semakin beragamnya sumber radiasi serta potensi bahaya dari unsur-

unsur radioaktif, maka sangat diperlukan adanya standardisasi atau baku mutu

radiaoaktivitas o, dan B pada bahan makanan. Hal ini perlu mendapat perhatian

dari kita sermua khususnya pemerintah agar mulai menetapkan baku mutu untuk

bahan makanan. Sebab bahan makanan erat sekali kaitannya dengan manusia

yang merupakan konsumen paling besar.

2. Untuk pengukuran o dan B sebaiknya menggunakan spektrometer agar dapat

teridentifikasi kandungan radioisotop pemancamya.
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