5.1

BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari penelitian diperoleh perbedaan hasil kualitas radiografi pada
karakteristik fotografi berupa densitas yaitu: |

»  Untuk daerah bahu pada eksposure 55 kV dan 5-30 mAs densitas

film green : 1,38-2,85 dan film blue : 0,32-1,72.

\%

Pada eksposure 60 kV dan 5-30 mAs densitas film gre(:an : 1,93-3,00

dan film blue : 0,59-2,19.

>  Pada eksposure 65 kV dan 5-30 mAs densitas film green : 2,35-3,04
dan film biue :0,87-2,34. i |

»  Untuk daerah tumit pada eksposure 55 kV dan 5-30 ;mAs densitas
film green : 0,22-1,58 dan filim biue : 0,10-0,23. | |

» Pada ekspbsure 60 kV dengan 5-30 mAs densifas ﬁlm green : 0,41-
2,43 dan film blue : 0,09-0,82. :

¥  Pada eksposure 65 kV dengan 5-30 mAs densitas ﬁIm green : 0,97—-
2,71 dan film blue 0,15-1,26,

Sehingga densitas film green lebih tinggi dibandingkan densiias film blue.

Dari penelitian juga diperoleh perbedaan hasil kualitas ra'diograﬁ pztda

karakteristik fotografi berupa kontras yaitu : I

» Pada tegangan tabung 55 kV kontras film blue : 0,22-51 42 dan film

green : 1,16-1,34.
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> Pada tegangan tabung 60 KV kontras film blue : 0,50-1,37 dan film
green : 0,57-1,52 ' |

> Pada tegangan tabung 65 kV kontras film blue : 0,72;1,08 dan film
green : 0,37-1,38. : |

Sehingga koﬁtras film green akan lebih baik pada teéangan 55 kV

dibandingkan film blue tetapi kemudian kontras film green tersebut akan

turun seiring dengan dinaikkannya eksposure.

Saran

Untuk mem’ngkatkan densitas dan kontras maka dapat digunakan film
hijau misalnya untuk pemeriksaan pada orgau-cérgan seperti
gasirointestinal; urogenital, jantung, lumbal lateral dan sebag:ainya.

Untuk meningkatkan ketajaman dan detail maka dapat digunakan film biru
untuk pemeriksaan secara radiologis dari organ-organ eiksremitaé dan
kepala, karena pada pemerikéaan ini lebih menggutamakan }cetajaman dan

detail dari obyek yang diperiksa.






