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KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN
1. Rangkaian multivibrator dengan komponen utama IC XR 2206 mampu
menghasilkan frekuensi dari 250 Hz sampai dengan 8000 Hz.
2. Rangkaian amplifier dengan komponen utama IC LM 336 mampu melakukan
penguatan sehingga dihasilkan intesitas bunyi dari 30 dB sampai 80 dB

dengan interval 5 dB

[¥S)

Telah dapat digunakan untuk mengukur ambang pendengaran manusia dengan

hasil pengukuran adalah 30 dB.

5.2 SARAN
Untuk bisa menghasilkan intensitas dan frekuensi yang lebih presisi pada
perubahannya, sebaiknya R, pada rangkaian multivibraior dan Ry pada rangkaian

amplifier menggunakan resistor variabel dengan presisi tinggi.






