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KESIMPULAN DAN SARAN

Pada pesawat ultrasonografl merk Shimadzu model SDU-506 B untuk

mendapatkan intepretasi hasit diagnosa vang maksimal pada pengukuran panjang

organ { obyek } maka harus mengingat nilai deviasi afau simpangan yang tergantung
pada tingkat kedalaman dan jenis obyek.

Dari penelitian dengan pesawat USG jenis imt, maka hasil untuk pemeriksaan
pengukuran panjang

o

ternyata mempunyal karakteristik mengunakan persamaan
regrest linter Y = A + BX pada kedua obyek yaitu :

Obyek lempeng logam dengan panjang 30mm, 35mm, 40mm, 45mm,
S0mm, 35mm, 60mm.
»

Obyek tulang dengan panjang 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm,
S5mm, 60mm.

5.2 Saran

Didalam pengukuran panjang suatu organ untuk mendukung suatu diagnosa

hendakiya seorang medis { wuser ) perlu-memperhatikan

dan memperkecil kesalahan pada pesawat USG merk Shimadsu model SDU-500B,

karakteristik alat dan
kedalaman serta jenis obyek yang diperiksa.
Hal in

untuk therapy selanjutnya.

dimaksudkan untuk memperkecil kesalahan untuk menjaga
keakuratan suatu diagnosa dan mendapatkan hasil yang dapat menentukan langkah






